
Dandy Prone Pad™

AVVERTENZE / PRECAUZIONI:
•  �Solo per uso ospedaliero.
•  �Durante l’uso, è necessario che i bambini siano sotto costante monitoraggio cardiopolmonare 

per ridurre i potenziali rischi derivanti dalla posizione prona.
•  �Prone Pad e il rivestimento monouso non sono riutilizzabili per evitare la contaminazione 

incrociata tra pazienti.
•  �Usare con un ausilio al posizionamento di contenimento per mantenere la posizione del 

bambino su Prone Pad.
•  �Non utilizzare senza rivestimento lavabile o monouso Prone Pad.
•  �Non infilare aghi nel Prone Pad attraverso il rivestimento.

Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP. Non contiene BPA.

USO PREVISTO:
Dandy Prone Pad è progettato per supportare delicatamente la testa e il collo di un neonato in 
posizione prona, favorendo la flessione della colonna vertebrale, dei flanchi e delle estremità. Prone 
Pad può essere utilizzato indipendentemente dalla condizione medica e/o dall’interfaccia del supporto 
respiratorio ed è compatibile con tutti i dispositivi di posizionamento Dandle•LION.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:
•  �Prone Pad è monouso e non deve essere pulito né riutilizzato su altri pazienti. 

Prone Pad deve essere cambiato quando è visibilmente sporco o quando il paziente  
non è più in grado di indossarlo.

•  �Il rivestimento monouso resistente all’acqua deve essere utilizzato su un solo paziente.
Rivestimento in tessuto (accessorio disponibile):
•  �Il rivestimento in tessuto è resistente all’acqua, lavabile e riutilizzabile fino a un massimo di 25 lavaggi.
•  �Lavare in lavatrice e asciugare a una temperatura massima di 71ºC in base alle procedure di lavaggio 

ospedaliere. Esaminare visivamente il rivestimento dopo ogni lavaggio.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Selezione della misura: Dandy Prone Pad è progettato per supportare il neonato dalla parte 
superiore del cranio all’ombelico.

Per la scelta della misura, iniziare con una misura adatta al peso del bambino. Poiché la lunghezza 
del bambino non è sempre correlata al peso, prima di aprire la sacca del Prone Pad, tenerla 
accanto al neonato per valutare la lunghezza del Pad rispetto alla lunghezza del neonato, dalla 
parte superiore della testa all’ombelico. Un Prone Pad di dimensioni inappropriate può provocare 
asimmetria e movimenti eccessivi, quando il neonato cerca una posizione comoda e di sostegno.

Per un posizionamento corretto su Dandy Prone Pad:
•  �Quando utilizzato con un Dandle® ROO2, Dandle WRAP Stretch o Dandle ROO Lite, collocare il 

Prone Pad al centro del dispositivo di posizionamento con l’area tonda più larga in corrispondenza 
di quella che sarà la posizione della testa (in alto contro il poggiatesta in ROO2 o ROO Lite).

•  �Sollevare delicatamente il bambino tenendo le braccia e la testa/il collo con una mano e i fianchi e 
la gambe con l’altra mano.

•  �Girare il neonato con la testa sul lato desiderato e posizionare il neonato sul Prone Pad.
•  �Assicurarsi che la testa sia interamente sostenuta, dall’occipite alla punta del naso, nella parte 

superiore tonda del Pad. Gli avambracci devono poggiare comodamente sul materasso. Se 
necessario, modificare la posizione del neonato por consentire l’inserimento delle gambe sotto i 
fianchi. I fianchi devono essere posizionati con una flessione minima di 90 gradi. I supporti per gli 
arti inferiori (“pali”) devono poggiare sui lati delle ginocchia e dei polpacci, opponendo una leggera 
resistenza all’abduzione dei fianchi e alla rotazione esterna senza creare pressione.

•  �Fissare ROO2, ROO Lite, o WRAP Stretch intorno al neonato e al Prone Pad.
	 •  �Se i dispositivi suddetti non sono disponibili, collocare un Dandle® PAL un Cozy Cub™ 

intorno al neonato come ausilio per il mantenimento della posizione del bambino. 
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Contattare Dandle•LION Medical per eventuali domande o commenti oppure 
per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:
Nessun requisito specifico.

Rev 3:0525
www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

Tarry Medical Products Inc.
dba Dandle•LION Medical	
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Ulteriori informazioni sono disponibili online su www.dandleLIONmedical.com


